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ANALYSERESULTATER K O P I

Prøvemottak: 14.08.17 Analyseperiode: 14.08.17 - 18.08.17

2017-14445-1 Drikkevann (Hamar) 14.08.17   - 14.08.17Tatt ut: 

Referanse: Kjælkvegen

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 62221 kde/ml 100 1 - 1
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1 kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1 kde/100ml 0 0 - 2
pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105237.9 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 22.4 °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027<0.10 FNU
Fargetall (etter filtrering) NS-EN ISO 7887 - C2 mg Pt/l ±0.2

2017-14445-2 Drikkevann (Hamar) 14.08.17   - 14.08.17Tatt ut: 

Referanse: Tjernmyrhaugen

Parameter MetodeResultat GrenseverdiEnhet Måleusikkerhet
Kimtall 22°C NS-EN ISO 62221 kde/ml 100 1 - 1
Koliforme bakterier NS-EN ISO 9308-1<1 kde/100ml 0 0 - 2
E.coli NS-EN ISO 9308-1<1 kde/100ml 0 0 - 2
pH  ved 19-25°C NS-EN ISO 105238.1 6,5 - 9,5 ±0,2
Temperatur ved pH-måling*) 22.4 °C
Turbiditet NS-EN ISO 7027<0.10 FNU
Fargetall (etter filtrering) NS-EN ISO 7887 - C5 mg Pt/l ±0.5

*) Laboratoriet er ikke akkreditert for denne analysen < betyr: Mindre enn

Med hilsen

Sigrid Gregusson
Kvalitetsleder/seniorådgiver

 

982 67 585

Informasjon om hvilken avdeling som har utført de enkelte analysene oppgis ved henvendelse til laboratoriet.

For ytterligere informasjon,  ta kontakt med laboratoriet.
Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvingsobjekter. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Måleusikkerhet angis som utvidet måleusikkerhet multiplisert med en dekningsfaktor(k) på 2,  som tilsvarer et konfidensintervall på 95%.
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